
質問
No.

項目 様式･冊子名
ページ
No.

質　問　内　容

1 救急手袋 ２．品質規格 30
２．品質規格の項目に、指先の厚さは０．０９ｍｍ（±０．０２ｍｍ）と
の記載があるが、１．品名の【参考品】一覧に記載のある「ショーワグ
ローブ　MD８９０C」はその基準を満たさないのではないか。

2 レジオネラ免疫血清検査キット
２．品質規格
その他

23-1
仕様書では、使用期限が２０２６年４月以降と指定がありますが、参
考品について、現在メーカーの在庫が、２０２６年３月３１日までの使
用期限の商品のみとのことでした。

3 液晶ディスプレイ 仕様書 18
設置場所について、壁掛けになると思いますが、壁側の材質を教え
てください。

定期見積り合わせ質問回答書

回　答

仕様書を見直すため、見積依頼を取り下げます。

コンクリートになります。

仕様書を見直すため、見積依頼を取り下げます。


